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Gazelle PS 1

<40 kg
<88.2 Ib

Gazelle PS 2 Gazelle PS 3
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L.

480 (197)
760 (30”)

760 (30”)

450 - 950mm
(18-37")

90 - -15°

40 kg
(88.2 Ib)

20 kg
(44 1b)

L.

580 (23")
880 (35”)

800 (35”)

600 - 1050 mm
(24 -417)

90 - -15°

60 kg
(132.3 Ib)

22 kg
(48 Ib)

L.

650 (26")
990 (35”)

900 (35”)

700 - 1250 mm
(28 - 497

90--15°

80 kg
(176.4 Ib)

24 kg
(53 Ib)
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EN: For indoor use
NO: For innendars bruk
FR: Utilisation intérieur

RU: AAA MCnoAb30BaHWSA B
nomeLeHn

P R

EN: Consult instructions. The
latest version of the instruc-
tions is always available on
the R82 website and can be
printed in larger sizes

NO: Sjekk bruksanvisning

pa nett. Nyeste versjon av
bruksanvisningen er alltid
tilgiengelig, og kan skrives ut
fra R82 nettsted

FR: Se reporter aux instruc-
tions / consulter les instruc-
tions. La version la plus ré-
cente est toujours disponible
et peut étre imprimée dans
un grand format a partir du
site internet de R82

RU: MpouuTaiite MHCTPYKLUK.
Hogeliwas Bepcus
MHCTPYKLWIA BCEeraa AOCTynHa
Ha Be6-caiite komnaHun R82
1 MOXeET ObITb pacneyartaHa B
YBEAUYEHHOM pasmepe

IP: FE BRI 2 E
V. ZOBADEH =
3 0F, R82 D Web¥A k
MHEVOTH RG22
FET. KERYA X
B45Z EnTEET

EN Correct lifting point

NO: Riktig loftpunkt

FR: Point de levée approprié
RU: Haprexaluasn Touka
noabema

WP: VT7T 4T KAV
~DEIE

DE: Fir den Innengebrauch
SV: For inomhusbruk

IT: Per uso interno

PL: Do uzytku wewnatrz

GR: KatdMnAo yix ecwTepiki
xefion

DE: Bedienungsanleitung.
Die neueste Version der
User Guide ist auf der R82
Internetseite verfligbar und
steht zum Download bzw.
Ausdruck zur Verfligung

SV: Se anvisningarna.

Den senaste versionen av
anvisningarna finns alltid
tillgénglig och kan skrivas
ut i stérre storlek fran R82:s
webbplats

IT: Leggere le istruzioni. Le
ultime versioni dei manuali
di istruzione sono sempre
disponibili sul sito web R82 e
possono essere stampate in
dimensioni maggiori

PL: Zapoznanie sie z
instrukcja. Najnowsze
wersje instrukcji obstugi
sg dostepne na stronie
internetowej R82 i mozna
je wydrukowaé w wiekszych
formatach

GR: AiaBaoTe TIG 0dnyieg.
01 TeheuTaiieg eKOOTEIG

TWV 0dNYIOV Eivail TAVTOTE
SIKOEDIPEG OTNV 1I0TOTEAID O
NG R82 Kol Prmopolv va
eKTUTIWOOUV OE PEYONITEPX
peyéon

DE: Korrekter Hebepunkt
SV: Korrekt lyftpunkt

IT: Punto di sollevamento
corretto

PL: Prawidtowy punkt podno-
szenia

GR: ZwoT6 onpeio AaBAg

NL: Voor binnenhuis gebruik
FIN: Sisakayttoon

PT: Para utilizacao em
interiores

CZ: Pro vnitini pouzivani

NL: Raadpleeg de instruc-
ties. De meest recente
versie van alle instructies
zijn altijd beschikbaar en
kunnen worden afgedrukt in
de groter formaat vanaf de
R82 website

FIN: Lisédohjeet. Viimeisin
versio kaikista ohjeista on
aina saatavilla ja tulostetta-
vissa R82 nettisivustolta

PT: Leia as instrucoes.

As Ultimas versoes das
instrucoes estdo sempre
disponiveis na pagina da
R82 na internet e podem
ser impressas em tamanhos
maiores

CZ: Poradenstvi a instrukce.
Nejaktualnéjsi verze véech
instrukef je vzdy dostupna
na webu R82, odkud se da
stéhnout a i vytisknout

NL: Correcte techniek van
optillen
FIN: Oikea nostopiste

DK: Til indendgrs brug
ES: Para uso en interiores
BR: Para uso interno

SN: & T HNMH

DK: Se vejledning. Den
seneste version af denne
vejledning er altid tilgeengelig
og kan udskrives i starre
starrelser fra R82 hjem-
meside

ES: Consulte las instruc-
ciones. La ultima version

de todas las instrucciones
esta siempre disponible y se
puede imprimir en tamafos
superiores desde la pagina
web de R82

BR: Leia as instrugoes.

As versoes mais recentes
das instrucdes sempre
encontram-se disponiveis
no site da R82 e podem ser
impressas em tamanhos
maiores

SN: ZH . A I
R UASHR RE 4 TERS2 0 2%
R AT

DK: Korrekt lgftepunkt

ES: Punto de elevacion
correcto

PT: Corrija 0 ponto de elevagao BR: Ponto de elevacao correto

CZ: Spravny zvedaci bod

SN: i THEE M AT

support.R82.org
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EN: Warning: This symbol ap-
pears in the User Guide along
with a number referring to the
instructions below. It draws at-
tention to situations where the
product or the user or carer’s
safety may be in danger

01 = Entrapment Hazards

02 = Tilting Hazards

03 = Transportation in motor
vehicles

05 = Squeezing Hazard

NO: Advarsel: Dette symbolet
blir vist i brukerveiledningen
sammen med et tall som
henviser til instruksjonene
under. Det gjgr oppmerksom
pa situasjoner der produktet
eller brukerens/omsorgyterens
sikkerhet kan veere truet

01 = Fare for & bli sittende fast
02 = Vippefarer

03 = Transport i motorkjeretoy-
er

05 = Klemfare

FR: Avertissement: Ce symbole
apparait dans le guide de
I'utilisateur avec un numéro
faisant référence aux instruc-
tions ci-dessous. Il attire
I'attention sur les situations
dans lesquelles la sécurité du
produit ou de I'utilisateur ou
du soignant peut se trouver
compromise

01 = Risques de coincement
02 = Risques a la bascule

03 = Transport a bord de
véhicules motorisés

05 = Risques de pincement

RU: MpeaynpexaeHue:

AaHHoe obo3HaueHe
yKa3blBaeTcsi B PyKOBOACTBE

no aKcnAyatauuu BMecTe ¢
HOMEepOM, KOTOPbIi OTHOCHTCS
K HUXEeNPpUBEAEHHbIM
WHCTPYKUMAM. OHO
MCNOABL3YETCA AASI MPUBAEYEHUA
BHUMaHUA K CUTyauuaMm, B
KOTOpPbIX CyLleCcTByeT ONacHOCTb
AN UBAEAUSA, MOAB30OBATEAS UAU
AWML, OCYLLECTBASHOLLETO YXOA
3a NoAb30BaTEAEM

01 = PuckK 3alemMaeHus

02 = HaknoHHOE NoAoXeHue
03 = lNepeaBuxeH1e B
TPaHCMOPTHBIX CPeACTBaX

05 = Puck cxatusa

JP: M ZoREIE BT

F I A ERI
ELET

01 = % 2 MEM
02 = MR S5Ok
03 = HBYEHN ORI

05 = [EBOfERR

DE: Warnung: Dieses Symbol
erscheint in der Bedienungsan-
leitung zusammen mit einer

zu den nachfolgenden Anlei-
tungen gehérenden Nummer.
Sie lenkt die Aufmerksamkeit
auf Situationen, die flr das
Produkt oder den Betreuer ein
Sicherheitsrisiko darstellen
kénnen.

01 = Gefahr durch Einklemmen
02 = Kippgefahr

03 = Warnhinweise! - Beférder-
ung in Kraftfahrzeugen

05 = Gefahr durch Quetschen
SV: Varning: Den har symbolen
anvénds i handboken tillsam-
mans med ett nummer som
hanvisar till instruktionerna
nedan. Den uppmarksammar
pa situationer som kan utgéra
en sakerhetsrisk for produkten,
anvandaren eller vardgivaren.
01 = Risk att fastna

02 = Tipprisk
03 = Transport i fordon
05 = Klamrisk

IT: Avvertenza: Questo simbolo
viene utilizzato nel Manuale
Utente con un numero di
riferimento alle istruzioni
riportate di seguito. Richiama
I'attenzione alle situazioni in
cui la sicurezza del prodotto,
dell’'utente o dell’operatore
potrebbe essere in pericolo
01 = Pericolo di incastro

02 = Pericoli durante la reclin-
azione della seduta

03 = Trasporto nei veicoli a
motore

05 = Pericolo di schiaccia-
mento

PL: Ostrzezenie: Ten symbol po-
jawia sie w podreczniku obstugi
wraz z numerem odnoszacym
sie do ponizszych instrukcji.
Zwraca on uwage na sytuacje,
w ktérych bezpieczeristwo
produktu, uzytkownika lub
opiekuna moze by¢ zagrozone.
01 = Ryzyko uwiezienia

02 = Zagrozenia przechytu

03 = Transport w pojazdach
silnikowych

05 = Ryzyko zmiazdzenia

e R s Lz —

P—=HA FIZRFSNTVET, i, fBEoa—3—
EHENDRPUSHONT, R

NL: Waarschuwing: Dit symbool
staat in de gebruiksaanwijzing
samen met een getal dat naar
de hieronder vermelde instruc-
ties verwijst. Het vestigt de
aandacht op situaties waarin
het product, de gebruiker of de
veiligheid van derden in gevaar
kan zijn.

01 = Gevaar voor beknelling
02 = Kantelgevaar

03 = Vervoer in motorvoer-
tuigen

05 = Gevaar voor samendruk-
ken

FIN: Varoitus: Tdma symboli
nakyy kayttdohjeessa yhdessa
numeron kanssa, joka viittaa
jaljempana nakyviin ohjeisiin.
Sen avulla kiinnitetdan huo-
miota tilanteisiin, joissa tuote
tai kayttajan tai hoitajan turval-
lisuus voi vaarantua.

01 = Juuttumisvaarat

02 = Vaarat kallistettaessa

03 = Kuljettaminen moottoria-
joneuvoissa

05 = Puristumisvaara

PT: Aviso: Este simbolo
aparece no Guia do Utilizador
juntamente com um nimero

a remeter para as instrucoes
abaixo. Chama a atencéao

para situacoes em que possa
estar em risco a seguranca do
produto, do utilizador ou do
prestador de cuidados.

01 = Riscos de armadilha

02 = Perigos de basculacao
03 = Transporte nos veiculos
motorizados

05 = Riscos de compressao

CZ: Upozornéni: Tento
symbol je uveden v uZivatelské
pfirucce spolu s ¢islem
odkazujicim na nize uvedené
ilustrace. Upozornuje na
situace mozného ohrozeni
bezpecnosti produktu, uZivatele
nebo pecovatele.

01 = Nebezpe¢i zachyceni

02 = Riziko pfi naklapéni

03 = Pfreprava v motorovych
vozidlech

05 = Nespravné pouziti

DK: Advarsel: Dette symbol
vises i brugervejledningen
sammen med en nummer-
henvisning til nedenstaende
instruktioner. Det henleder op-
maerksomheden pa situationer,
hvor produktet, brugeren eller
plejerens sikkerhed kan veere

i fare

01 = Risiko for fastklemning
02 = Fare for tilt af produkt

03 = Transport i motorkgretgjer
05 = Risiko for klemning

ES: Advertencia: Este simbolo
aparece en la Guia del usuario
junto con un niimero de
referencia a las siguientes in-
strucciones. Llama la atencion
sobre situaciones en las que
el producto o el usuario o la
seguridad del cuidador pueda
estar en peligro

01 = Riesgos de atrapamiento
02 = Peligro de vuelco

03 = Transporte en vehiculos
05 = Riesgo de aplastamiento
BR: Adverténcia: Este simbolo
aparece no Manual do Usuério,
juntamente com um ndmero
relacionado as instrugoes
abaixo. Ele serve para indicar
situacdes nas quais a segu-
ranca do produto, do usuério
ou do cuidador possa estar
comprometida

01 = Riscos de armadilha

02 = Perigos da Inclinacao

03 = Transporte nos veiculos
motorizados

05 = Riscos de compressao

SN: &
TEF S R
I, R
AUt JH
iy P e
[SEPES -
1=K
02
03
05

GR: Mpoeidoroinon: Autd To GUUPBOAO EPPAVIETAI OTIG 0ONYiEG
XPAONG OUVOBEUONEVO QMO VAV QPIBUO TTOU AVOPEPETAI OTIG
TXPOKAETW 0dNYieq. EQIOTG TNV MPOCOXH 0E KATROT&OEIG OTIG
0TT0ieq EVOEXETA VO UPIOTATAI KIVOUVOG YIX TNV XOPGAEI TOU
TIPOIOVTOG, TOU XPAOTN f TOU PPOVTIOTH

01 = Kivduvol mayideuong
02 = Kivduvol avaTpomig

03 = MeTapop& 08 PNXAVOKIVATX OXAMGTO

05 = Kivduvog cuprieong

RrR8=2<
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EN: Prohibition: Incorrect
lifting points, especially on
stairs

NO: Forbudt! Ikke dra/Igft
stolen i kjgrehandtakene,
spesielt ikke i trapper

FR: Interdiction: N'utilisez
pas la barre de poussée
pour tirer/soulever le

fauteuil, notamment dans les

escaliers

RU: 3anpelueHo!: He taHuTe/
NOAHUMAMTE KPECAO-KOASICKY

3a pyuKy, 0COBEHHO Ha
CTyneHbKax

WP LD Sy a T LR
ERfoT, v— hEFIoR
o720 FF LT Ly

TS,
FEFINE)

(Gl 3E

EN: Warewashing machine
NO: Desinfiseringsmaskin

FR: Machine & laver

RU: MocyaomoeyHas MalunHa

IP: & BUei

N

EN: Correct use

NO: Korrekt bruk

FR: Utilisation correcte
RU: MpaBsuAbHOE

UCMNOAb30BaHWe
IP: A ) 7 fif

EN: Incorrect use

NO: Feil bruk

FR: Utilisation incorrecte
RU: HenpaBuabHoe

MCNOAb30BaHUE

IP: i R ) 7 i

DE: Achtung: Ziehen oder
heben Sie den Rollstuhl,

insbesondere auf Treppen,
nicht mit dem Schiebeblgel

bzw. den Schiebegriffen
SV: Forbud: Dra/lyft inte
stolen genom att halla i
korbygeln, framfor allt inte
i trappor

IT: Attenzione: Non tirare o

sollevare la carrozzina con il
maniglione di spinta, soprat-

tutto sulle scale

PL: Zakaz: Nie ciagnac/
podnosi¢ wozka za
uchwyt do prowadzenia, w

szczegdInosci na schodach

GR:Anayopeuon: Mnv
TPXBATE/AVAONKWDVETE

TO apa&idio PEow TNG
XEIPOAXBAG WONONG, EIDIK&
0€ OKGAEQ

NL: Waarschuwing: Onjuiste

optilpunten, vooral op de
trap.

FIN: Kielletty veda/

nosta tuolia tydntétangosta,

etenkaan portaissa

PT: Proibicdo: Nao puxe ou
levante a cadeira pelo push
de impulso, especialmente

em escadas

CZ: Zakaz: Netahejte a nez-
vedejte podvozek za vzpéru,

zvlasté ne na schodech

DE: Spezialwaschmaschine (fir NL: VVaatwasser

Rehaprodukte)

SV: Rengoring av produkten
i maskin

IT: Lavastoviglie industriale
PL: Zmywarka

GR: MAuvTipio e&omAiopol

DE: Richtig
SV: Korrekt anvandning

IT: Uso corretto

PL: Prawidiowe uzytkowanie.

GR: Op6n xpnon

DE: Falsch

SV: Felaktig anvandning
IT: Uso errato

PL: Nieprawidtowe

uzytkowanie.
GR: AavBaouévn xprion

FIN: Ei saa pesta pesu-
koneessa
PT: Maquina de lavar loica

CZ: Mycka na zdravotni
pomicky

NL: Juist gebruik
FIN: Oikea kayttd
PT: Uso correto

CZ: Spravne pouzivanie

NL: Onjuist gebruik
FIN: Virheellinen kaytto
PT: Uso incorreto

CZ: Nespravne pouzivanie

DK: Forbud: Forkerte
lgftepunkter, iseer ved lgft
pa trapper

ES: Prohibicion: No tire
hacia arriba ni levante la
silla sujetandola del asa de
empuje, especialmente en
las escalesras

BR: Proibido: Nao puxe ou
levante a cadeira pela alca
de conducao, especialmente
em escadas

SN: 281k AL
iﬂ_z%%ﬁhﬁ, JCHAE B

DK: Industri-vaskemaskine
ES: Maquina de lavado
BR: Maquina de lavar loica

SN: i /ME BB B

DK: Korrekt brug
ES: Uso correcto
BR: Uso correto

SN: Ewfiflif

DK: Forkert brug
ES: Uso incorrecto
BR: Uso incorreto

SN: iR

support.R82.org
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ENGLISH

Head support with facial aperture

Mounting of Head support with facial aperture:

A. The two retaining bars go through the
adjustable trunk support after removal of
two plastic plugs.

B. Positioning knobs can be screwed into place
after making cut-outs in the adjustable
trunk support.

It can be helpful to mount the head support with

facial aperature before placing the child on the

table in horizontal position. Remove the head
support when the table is raised into vertical
position.

Trunk support and extension

Height adjustable trunk support and extension
can be mounted onthe Gazelle PS (A).

Fasten the screws on the back (B).sie wieder,
wenn Sie die richtige Hohe eingestellt haben.

RrR8=2<

Ready for use

The Gazelle PS is folded when delivered,

to obtain as little space as possible, during

transportation. Follow the description below, to
unfold your Gazelle PS:

1. Make sure that the four wheels are locked.

2. Press against the floor frame with your
foot, as the Gazelle PS is raised to vertical
position. Make sure the Gazelle PS fits
exactly into the fitting on the floor frame.

3. With the Gazelle PS a in vertical position,
use the enclosed 6 mm Allen key to fasten
the screw (A). The Allen key is placed on
the Gazelle PS (B) and is always nearby for
adjustments.

support.R82.org
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Angling

Degree indicator (A)

Adjust the angel of the Gazelle PS from vertical
to 15° under horizontal by pressing the foot
pedal (B).

As security, the foot pedal can be locked at the
wanted angle position. Turn the button at the
lower end of the gasspring and the Gazelle PS
locks (C).

A - 05 Squeezing Hazard

Independent abduction

Adjusting the abduction 0° - 30° by turning the
handle in both sides (A).

Retractable handle for tilt adjustment (B).

A- 05 Squeezing hazard
[:
A- 05 Squeezing hazard —/I_

support.R82.org R8cC <~
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Knee support

As standard, the Gazelle PS is delivered with knee

supports mounted to be used by front-standing

children. Turn around the knee supports, to be

able to use it for backstanding children:

1. Loosen the handle (A) to remove the foot
supports.

2. Loosen the handle (B) to remove the
complete knee support unit.

3. Mount the complete knee support unit
on the opposite side and fasten with the
handle.

4. Turn the fitting for the knee support 1800,
by loosening the screws (C) and (D).

5. Loosen the screw (E) and turn around the
knee support, for backstanding children.
Adjust the knee support with the enclosed 6 mm
Allen key. Loosen the screws (C) and (D) and the
knee supports are depthadjustable. By loosening
the screw (E) the knee supports adjust in width
and angles. Use the handle (B) to adjust the

height of the complete knee support unit.

RrR8=2<

Angling of lower leg

Mount the bar for the lower leg angling on the

abduction bar, as follows:

1. Loosen the handle (A) to remove the
support.

2. Loosen the Allen screw (B) to remove the
knee supports.

3. Mount the knee support on the bar for the
lower leg angling and tighten the handle (A).

4. Mount the foot support on the bar for the
lower leg angling.

Adjust the hight of the lower leg angling by

turning the handle (B) and adjust the angling by

turning the handle (C). To adjust the foot support

see page 16.

support.R82.org
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Foot support

For use of back standing:

When the knee support is turned, the foot

supports must be mounted in the same side as

they were demounted.

1. Mount the foot supports and tighten the
handle. (A).

2. Loosen the screw (B) and adjust the depth
of the foot support.

3. Loosen the screws (C) and turn the foot
support 180°.

4. Tighten the screws in the requested
position.

The foot plate mounting is mounted on the joint.

By means of this, the footplate can be adjusted

in different angles by loosening the screws (C) .

The plate can be adjusted in the depth by

loosening the handle (D), or the unbracho screw

(B).

RrR8=2<
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Strap

Mount the strap on the trunk support or on the
basic plate considering where the support is
needed.

The strap is mounted on the back (A) and fastend
i front with velcro and a snap-lock fitting (B).

Back support

The back support is adjustable in height (A) and

in depth (B).

Before placing the child:

1. Remove the back support (C)

2. Fold down the fitting for back support by
pulling the release chain (D).

Fasten with the handles.

The child may not sit on the mounting for the

back support. There must always be a couple of

centimetres between the child and the mounting.

05 Sqeezing hazard!
Take care when refitting the back support.

RrR8=2<
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Tray with / without bowl

Loosen the big handles (A) and (B) completely,
and place the tray-mounting in the two tubes
on the back. Fasten the big handles (A) and (B)
again.

Loosen the big handle (A) and the tray-mounting
can be turned through 180 degree's for either
prone or supine use.

Place the tray in the tray-mounting tubes. When
the required position is achieved, fasten the big
handles (C)

Loosen the handles (B) to adjust the height of
the tray. Loosen the handle (A) to adjust the
angle for the tray.

The tray with bowl is delivered with an extra
cover plate, so it can be used as a normal tray.

Side support

Mount the side supports on the trunk support
to give the rightsupport to the upper part of the
body or on the basic plate to support the body
and hips.The side supports are adjustable in
height and in width (A).

support.R82.org HBE‘Q
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Adjusting the gas spring

Gazelle PS is equipped with a gas spring for
angle adjustment. After a while it might need
adjustment. The adjustment is necessary when:

The gas spring is releasing itself
The gas spring can not be released

If the gas spring releases itself, loosen the nut
(B) with and 17 mm wrench. Turn the bar (A) anti-
clock-wise to loosen. Tighten the nut (B) again.

If the gas spring will not release, loosen the nut
(B) with a 17 mm wrench. Turn the bar (A) clock-
wise to tighten. Tighten the nut (B) again.

RrR8=2<
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We appreciate your choice of a new product
from R82 - a worldwide supplier of technical aids
and appliances for children and teenagers with
special needs. To fully benefit from the options
offered by this product please read this User
Guide before use and save it for future reference.

Intended purpose

The product is primarily for prone standing,
however, supine standing is also possible. It tilts
infinitely from vertical to 15° past horizontal. The
product is available in 3 sizes and is for indoor
use only.

The target group for this device is disabled
children with cerebral palsy (CP) at ages from 1
to 14 years, GMFCS level lIl - IV. The consequence
of CP is either spasticity, reduced walking or
standing skills and/or impairments in addition
to their motor disability. Other effects with no
relation to this device is intellectual, vision and
hearing impairment. Also children with muscular
dystrophy, spina bifida, spinal cord injuries and
neurological impairments can be subject to the
device.

Enclosed tools:
¢ 6 mm Allen key

c € Declaration of Conformity

This product conforms to the requirements of
the Medical Devices Directive (93/42/EEC).
The CE mark must be removed when rebuilding
the product, when used in combination with a
product from another manufacturer or when
using other than original R82 spare parts and
fittings. Further, this product conforms to the
requirements according to:

Yo,
%@ Disposal

When a product reaches the end of its lifetime,
it should be separated by material type so that
the parts can be recycled or disposed of properly.
If required, please contact your local dealer for
a precise description of each material. Please
contact your local authorities to be informed
of the options available for recycling in an
environmentally-friendly way.

Accessories and spare parts

The products from R82 can be supplied with a
variety of accessories which comply with the
needs of the individual user. Spare parts can be
ordered on request. Find the specific accessories
on our website or contact your local dealer for
further information.

R82 Warranty

R82 offers a 2-year warranty against defects
in workmanship and materials and a 5-year
warranty on breakage of the metal frame
caused by defects in welds. The warranty
would be adversely affected if the customer’s
responsibility of servicing and/or maintenance
is not carried out according to the guidelines
and intervals prescribed by the supplier and/or
stated in the User Guide. For further information,
we refer to the R82 homepage/download.

The warranty is only granted in the country
where the product was purchased and if the
product can be identified by the serial number.
The warranty does not cover accidental damage,
including damage caused by misuse or neglect.
The warranty does not extend to consumable
items e.g. tires or upholstery, which are subject
to normal wear and tear and need periodic
replacement.

The warranty is null and void if other than
original parts/accessories are used, or if the
product has not been maintained, repaired or
altered according to the guidelines and intervals
prescribed by the supplier and/or stated in the
User Guide. R82 reserves the right to inspect
the product being claimed for and the relevant
documentation before agreeing to the warranty
claim, and to decide upon whether to replace or
repair the defective product. It is the customer’s
responsibility to return the item being claimed for
under warranty to the address of purchase.

Presales information
e support.r82.org

support.R82.org
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Safety

Caregiver

* Read the “User Guide” carefully before use
and keep it for future reference. Incorrect
use of this product may cause serious injury
to the user

* Always use the correct lifting techniques and
aids for this purpose

¢ Never leave the user unattended in this
product. Ensure permanent supervision by
an adult

¢ Repair/replacements must only be made
using new original R82 spare parts and
fittings and carried out in accordance
with the guidelines and service intervals
prescribed by the supplier

* If there is any doubt as to the continued
safe use of your R82 product or if any
parts should fail, stop using the product
immediately and contact your local dealer
as soon as possible

* Ensure that moving parts does not squeeze
or trap body parts when adjusting them

* Transportation of the product whilst the user
is in it is not allowed.

Environment

¢ Observe the surface temperature on the
product, before placing an user in it. This
goes especially for users with insensitive
skin as they cannot feel the heat. If the
surface temperature is above 41°C then
allow the product to cool before use

¢ Use this product on a level surface without
any obstacles. Be aware of reduced
maneuverability on slippery surfaces

¢ When using on inclines, please refer to
measurements

User

¢ If the user is close to the max. load limit
and/or has a lot of involuntary movements,
e.g. rocking, a larger size with a higher max.
load or a different R82 product should be
considered

Signs, symbols and instructions placed on this product must never be covered or removed and must
remain present and clearly legible throughout the entire lifetime of the product. Inmediately replace or
repair illegible or damaged signs, symbols and instructions. Contact your local dealer for instructions.

Product

Carry out all positional adjustments on the
product and accessories and ensure that
all knobs, screws and buckles are securely
fastened before use. Keep all tools out of
the reach of children

Activate the brakes before placing the user
into the product

Ensure the stability of the product is
maintained before placing the user in it
Ensure the castors are fully-functional and
secure before use

Inspect the product and all of its accessories
and replace any worn out parts before use
Do not expose the gas spring to pressure or
high temperatures. DO NOT puncture

Do not expose the piston rod to scratches
etc. It is important to use a cloth or the like,
if tools are used to adjust the gas spring
The footplate is for support only! The foot
support does not have a weight bearing
function

This product is tested for resistance to
ignition at level non-ignition in accordance
with EN 1021-1 and EN 1021-2

The product might lose its flame resistant
characteristics if using other than original
R82 cushioning

This product is not to be occupied in a motor
vehicle. The user must be positioned in a
vehicle seat and the product must be stored
in a luggage compartment

The user must not occupy the product
while it is being transported into or out of a
vehicle by a lift

Environmental conditions

Operating temperature: 5°C to +40°C
Storage temperature: -10°C to +50°C
Relative humidity: 5% to 90%
Atmospheric pressure: 800 to 1060 hPa

RrR8=2<
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Service information

Maintenance of a medical device is wholly the responsibility of the owner of that device. Failure to
maintain a device in accordance with the instructions may invalidate the device’s warranty. Furthermore,
failure to maintain a device may compromise the clinical condition or safety of users and/or their

caregivers.

1st Day

¢ Read the User Guide carefully before
use and store it in a safe place for future
reference

Daily

¢ Use a dry cloth to clean the product

* Visual inspection. Repair or replace any
damaged or worn-out parts

¢ Ensure that all fasteners are in place and
fitted correctly

¢ Check all fittings and buckles for signs of
worn out parts

* Be aware of any MAX mark indications
before adjustment

Weekly

¢ Check that all castors are moving freely
and that all wheel locks/brakes are easily
activated

* Wipe off any residue and dirt from the
product using a cloth with warm water and a
mild detergent/soap and dry before use

* Disinfect the product. please check the
disinfection section in this User Guide for
more information

Monthly

¢ All nuts and bolts on this product must be
checked and tightened to avoid unnecessary
failures

¢ Oil the swing-away parts. We recommend
you use a professional lubricant system

Annually

* Inspect the frame for cracks or signs for
worn-out parts and carry out annual service.
Never use a product which appears to be
substandard or faulty

Warewashing machine

This product can be washed at 60° using a mild
detergent for 10 minutes in a washing machine
designed for medical devices. Use the machine’s
drying function to dry the product.

Disinfection

The product can be disinfected with a 70%
disinfectant IPA solution. It is recommended to
wipe off any residue and dirt from the product,
using a cloth with warm water and a mild
detergent/soap without chlorine and let it dry
before disinfection.

Service interval

A detailed inspection of the product must be
made every 12 months (every 6 months for heavy
users) and every time the product is reissued for
use. The inspection should be carried out by a
technically competent person who has been
trained in the use of the product.

The lifetime of this product in normal use is 5
years if all maintenance and servicing is carried
out in accordance with the manufacturer's
instructions and demonstrably recorded.

support.R82.org
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Individuell abduktion

Benens abduktion kan justeras individuellt fran
0°-30° genom att veva pa handtag (A).
Invikbart handtag pa veven (B).

A - 05 Klamrisk

f
A - 05 Kiamrisk —/I_

support.R82.org

Vinkling

Vinkelmatt (A).

Gazelle PS kan vinklas steglost fran lodréatt till
-15° (dréanagestallning) genom att trycka pa
fotpedalen (B).

Som barnsakring kan Gazelle PS lasas fast i
den 6nskade vinkeln. Den nedersta skivan vid
fotpedalen (C) skruvas ast och pedalen kan inte
langre tryckas ned.

A - 05 Klamrisk




Knastod

Som standard levereras Gazelle PS med knastéd

monterade for magstaende personer. For att

vanda knastoden for anvandning av ryggstaende

personer:

1. Montera av fotstdéden genom att lossa
lasvredet (A).

2. Hela knastéden monteras av genom att
lossa lasvredet (B).

3. Montera hela knastoden pa motsatta sidan
och spann fast.

4. Lossa insexskruven (C) eller (D) och vand
knastodsstaget 180°. Spann fast.

5. Lossa insexskruven (E) och knastddet vands
till anvandning for ryggstaende.

Knastéden kan justeras med hjalp av

medféljande 6 mm insexnyckel. Genom att lossa

insexskruvarna (C) och (D) stalls knastéden in i

djupet. Genom att lossa insexskruven (E) kan

knastdden stallas in i bredd samt vinklas.

Hojden pa hela knastodet justeras med hjalp av

lasvredet (B).

RrR8=2<
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Underbensvinkling
Underbensvinklingen monteras pa
abduktionsstaget.
1. Montera av fotstdden genom att lossa
lasvredet (A).
2. Montera av hela knastddet genom att lossa
lasvredet (B).

3. Montera knastéden pa
underbensvinklingen.

4. Montera underbensvinklingen och spann
fast det med lasvredet (A).

5. Montera fotstdden pa underbensvinklingen.

Underbensvinklingen kan héjdjusteras med hjalp
av lasvredet (A). Underbensvinklingen justeras
med hjalp av lasvredet (C).

For justering av fotstoden se avsnittet om fotstod.

support.R82.org
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Fotplattor
For ryggstaende:

Nar knastdden ar véanda ska fotstdden monteras
pa samma sida som de monterades av fran.

1. Montera fotstoden och spann fast med

lasvredet (A).

2. Lossa insexskruven (B) och fotstoden kan

justeras i djupled.

3. Lossa insexskruvarna (C) och fotstodet kan

vandas 180°.

4. Insexskruvarna spanns fast i den 6nskade

positionen.

Beslaget till fotplattan &r monterat pa en kulled.
Darfér kan fotplattan justeras i olika vinklar

genom att lossa insexskruvarna (C).

Sjalva fotplattan kan regleras i djup genom att
lossa lasvredet (D) eller med insexskruven (B).



i
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Balte

Baltet kan monteras pa forlangningsdelen eller
pa basplattan beroende pa hur hogt stodet
behdvs.

Baltet spanns fast bakpa med hjélp av ratarna
(A). Baltet spanns frampa med hjalp av
kardborreband och stikspanne (B).

Ryggstod

Ryggstddet kan justeras i hojd (A) och i djup (B).
Innan man placerar barnet:

1. Ryggstodet tas av (C).

2. Ryggstodshallaren falls ner genom att dra i
remmen (D).

Las fast i 6nskad position med hjalp av vreden.
Var uppmarksam pa att barnet inte "sitter” pa
ryggstodshallaren. Det ska vara ett avstand pa
minst ett par cm.

Kom ihag att fixera ryggstodet noga, nar den falls

upp igen.
A - 05 Klamrisk
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Bord / lekbord

Skruva loss lasvreden (A) och (B) helt och
montera beslaget i de tva réren bak pa. Dra at
lasvreden (A) och (B) igen.

Skruva loss lasvredet (A) och bordsbeslaget kan
vandas sa det kan anvandas till antingen mag-
eller ryggstaende.

Montera bordet pa bordsbeslaget. Vid den
6nskade positionen drar man at pa bada sidorna
med lasvredet (C).

Hojden pa bordet kan regleras genom att lossa
vredet (B).

Lutningen pa bordet kan regleras genom att
lossa vredet (A).

Lekbordet levereras alltid med en plastplatta sa
att det kan anvandas som ett vanligt bord.

support.R82.org

Sidostod

Sidostéden monteras pa forlangningsdelen som
stod for dverkroppen eller pa basplattan som
stod for bal och hofter.

De regleras i hojd och bredd och spanns fast
med hjalp av rattarna (A).

RrR8=Y
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Justering av gaskolv

Gazelle PS ar utrustade med gaskolv, ex vinkel-
och héjdjustering.

Efter en tid kan man behdva justera gaskolven.
Justeringen ar nédvandig nar:

Gaskolven utldser sig sjalv

Gaskolven inte kan utlésas 6verhuvudtaget.

Om gaskolven utléser sig sjalv, lossar man
muttern med en 17 mm nyckel. Spann genom att
vrida kolven medturs. Dra at muttern igen.

Om gaskolven inte kan utésas 6verhuvudtaget,
lossar man muttern med en 17 mm nyckel. Lossa
genom att vrida kolven mours. Dra at muttern
igen.

RrR8=2<
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Grattis till ditt kop av en ny produkt fran
R82, en global leverantdr av hjalpmedel for
funktionsnedsatta barn och ungdomar. For att till
fullo kunna dra nytta av alla funktioner som den
har produkten har att erbjuda rekommenderar vi
att du laser den har User Guide innan du borjar
att anvanda produkten, och att du sparar den for
att kunna aterkomma till den senare.

Avsett andamal

Produkten &r huvudsakligen avsedd for
framatlutad stallning, men liggande stallning ar
ocksa mojlig. Produkten kan lutas steglost fran
uppréattstaende stallningn till 15° forbi liggande
stallning. Produkten finns i tre storlekar och ar
endast avsedd for inomhusbruk.

Malgruppen  fér  denna  anordning  &r
handikappade barn med cerebral pares
(CP) i aldrarna 1-14 ar, GMFCS niva IlI-IV.
Forutom nedsatt motorisk formaga kan barn
med CP &ven ha spasticitet, nedsatt sta- eller
gangférmaga och/eller funktionsnedséattningar.
Andra symptom utan anknytning till anordningen
kan vara nedsatt intellektuell formaga, samt
nedsatt syn- och horférmaga. Aven barn med
muskeldystrofi, spina bifida, ryggmargsskador
och neurologiska funktionsnedséattningar kan
anvanda anordningen.

Medfdljande verktyg:
¢ 6 mm insexnyckel

c € Deklaration om 6verensstammelse
Den har produkten éverensstammer med kraven
i direktivet 93/42/EEG, for medicintekniska
produkter. ~ CE-markningen  bortfaller —om
produkten byggs om, nar den kombineras med
en produkt fran en annan tillverkare eller vid
anvandning av andra an orginaldelar fran R82.
enna produkt dverensstammer dven med kraven
enligt:

Y,

%‘9 Information om atervinning

En uttjant produkt ska plockas isar och sorteras
efter materialslag sa att delarna kan atervinnas
eller kasseras pa ratt satt. Du kan kontakta din
lokala aterforsaljare for en exakt beskrivning av
varje material. Vanligen kontakta dina lokala
myndigheter for information om mdjligheterna
for atervinning eller ett miljovanligt satt att kasta
anvand produkt.

Tillbehor och reservdelar

Det finns flera olika tillbehor till produkten fran
R82. Tillbehdren ar anpassade for varje brukares
behov. Reservdelar kan fas pa begaran. De
specifika tilloehoren finns pa var webbplats och
du kan kontakta din lokala aterforsaljare for
ytterligare information.

R82-garanti

R82 lamnar en 2-arsgaranti med avseende pa
brister som orsakats av tillverkningsfel eller
bristfélligt material och en 5-arsgaranti nar
det galler brott pa metallramen orsakade av
bristfalliga svetsfogar. Det kan ha en negativ
inverkan pa garantin om kunden underlater
att utféra erforderlig service och/eller dagligt
underhall i enlighet med riktlinjerna och
foreskrivna intervall som anges av leverantéren
och/eller i User Guide. Fér mer information - se
R82:s webbplats/nedladdning.

Garantin galler endast i det land dar produkten
har kopts,och om produkten kan identifieras
med ett serienummer. Garantin tcker inte skada
genom olyckshandelse, inklusive skada orsakad
av felaktig anvandning eller férsummelse.
Garantin omfattar inte forbrukningsartiklar,
t.ex dack eller kladsel, som utsétts for normalt
slitage och behover bytas ut regelbundet.
Garantin  blir ogiltig om andra delar an
originaldelar anvands, eller om produkten
inte har underhallits, reparerats eller andrats
i enlighet med riktlinjerna i vara instruktioner
och enligt de intervaller som rekommenderas av
leverantorern och/eller anges i var User Guide.
R82 foérbehaller sig ratten att granska bade
den produkt som garantianspraket galler och
relevant dokumentation innan garantianspraket
godkanns, samt att avgéra om den defekta
produkten ska repareras eller bytas ut. Kunden
ansvarar for att returnera den produkt som
garantianspraket avser till inkopsstallet.

Information om forhandsférséaljning
e Support.r82.org

support.R82.org

RrR8=<



68

Sakerhet

Skyltar/etiketter, symboler och instruktioner pa produkten far aldrig tackas Over eller tas bort, utan
maste forbli synliga och mdjliga att Iasa under hela produktens livslangd. Byt ut eller lappa ihop olésliga
eller skadade skyltar/etiketter, symboler och instruktioner omgaende. Kontakta din lokala aterforséaljare

for instruktioner.

Vardare

e Las igenom User Guide noggrant fore
anvandning och behall dem for framtida
behov. Om produkten anvands felaktigt kan
brukaren skadas allvarligt

¢ Anvand alltid korrekt lyftteknik och
hjalpmedel som &r lampliga for &ndamalet

e Lamna aldrig brukaren i produkten utan
uppsikt. Se till att en vuxen har standig
uppsikt

« Vid reparation/byte av delar far endast
nya originaldelar och originaltillbehor fran
R82 anvéandas, och arbetet maste utforas i
enlighet med de riktlinjer och intervall som
foreskrivs av leverantéren

¢ Avbryt anvdndningen av produkten och
kontakta din lokala aterforsaljare sa fort
som mojligt om nagot intraffar som gor att
din produkt fran R82 inte kénns saker eller
om nagra delar gar sénder

e Setill att inga kroppsdelar klams eller
fastnar i de rorliga delarna nér de justeras

¢ Produkten far inte transporteras medan
brukaren befinner sig i den. Produkten far
anvandas for kortare transporter forutsatt
att brukaren sitter tryggt fastspand
i den. Undvik att kéra 6ver hinder under
transporten.

Miljé

* Kontrollera hur varm produkten &r pa ytan
innan brukaren placeras i den. Detta ar
sarskilt viktigt for brukare med okanslig
hud eftersom de inte kédnner varmen. Lat
produkten svalna innan den anvands om
ytan ar varmare én 41 °C.

¢ Anvand produkten pa ett plant underlag
som ar fritt fran hinder. Var uppmarksam pa
att mandvreringen kan férsamras vid halt
underlag

¢ Se matt vid anvandning pa sluttande vagar

Brukare

¢ Om brukarens vikt ligger nara produktens
maxvarden och/eller om brukaren gor
manga ofrivilliga rorelser, t.ex. gungar, kan
det vara lampligt att i stéllet valja en storre
storlek, som klarar av hégre belastning, eller
en annan produkt fran R82

Produkt

e Gor alla lagesinstallningar for produkten
och tillbehdren och kontrollera att alla vred,
skruvar och spannen sitter fast ordentligt
fére anvandning. Forvara alla verktyg utom
rackhall for barn

¢ Aktivera bromsarna innan brukaren placeras
i produkten

* Kontrollera produktens stabilitet innan du
placerar brukaren i den

¢ Kontrollera att hjulen och dacken fungerar
och ar sakra innan anvandning

* Kontrollera produkten och alla tillbehér och
byt ut alla utslitna delar innan anvandning

« Utsatt inte gasfjadern for tryck eller hoga
temperaturer. Punktera EJ. Se till att
pistonstangen inte repas

¢ Det ar viktigt att anvanda en trasa eller
liknande om verktyg anvands vid justering
av gasfjadern

¢ Fotplattan finns endast for att ge stod!
Fotstddet ar inte konstruerat for att bara
upp nagon vikt.

e EN 1021-1 och EN 1021-2Produkten har
provats gallande antandlighet och ar icke-
antandlig enligt

¢ Produkten kan férlora sina flamhammande
egenskaper om den anvands med stoppning
som inte kommer fran R82

¢ Produkten ska inte anvandas inuti fordon.
Brukaren maste sitta i ett bilsate och
produkten ska forvaras i bagageutrymmet

¢ Brukaren far inte befinna sig i produkten nar
den transporteras in i eller ut ur ett fordon
med hjalp av en bakgavellyft.

Miljoférhallanden

¢ Arbetstemperatur: 5° Ctill 40° C

e Lagringstemperatur: -10° C till + 50° C
¢ Relativ fuktighet: 5 % till 90 %

e Atmosfariskt tryck: 800-1060 hPa

RrR8=2<
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Serviceinformation

Underhallet av en medicinteknisk produkt ar helt &garens ansvar. Om instruktionerna gallande underhall
inte foljs kan detta gora att garantin upphor att galla. Dessutom kan underlatenhet att underhalla
produkten aventyra det kliniska tillstandet eller sdkerheten for brukare och/eller vardare.

Forsta dagen

e Las igenom bruksanvisningen noggrant fére
anvandning och behall den for framtida

behov

Dagligen

* Anvand en torr trasa for att rengéra
produkten

* Visuell inspektion. Reparera eller byt ut
eventuella skadade eller utslitna delar

e Setill att alla fasten sitter dar de ska och
har monterats pa réatt satt

* Kontrollera att inga fasten och spannen ar
utslitna

* Observera eventuella MAX-markeringar
innan justering

Varje vecka

* Kontrollera att alla hjulen ror sig fritt och att
alla hjullas/-bromsar Iatt slas till

¢ Anvand en trasa som doppats i varmt
vatten med milt rengdringsmedel/tval
utan blekmedel och som vridits ur for att
torka bort skrép och smuts. Torka torrt fore
anvandning.

¢ Desinfektera produkten; mer information
finns i avsnittet om desinfektion i denna
bruksanvisning

Varje manad

¢ Alla muttrar och bultar pa denna produkt
maste kontrolleras och dras at for att
undvika onddiga fel

¢ Olja de svéngbara delarna. Vi
rekommenderar att du anvander ett
professionellt system fér smérjning

Arligen

¢ Kontrollera att ramen inte har nagra sprickor
och utfor punkterna pa checklistan for
service. Anvand aldrig en produkt dar nagot
fel missténks. Vanligen se checklistan for
service

Rengoring

Denna produkt kan tvattas i 10 minuter vid
60 ° i tvattmaskinen som ar avsedda for att
tvatta medicintekniska produkter, med ett milt
rengéringsmedel eller desinfektionsmedel utan
klor. Det ar viktigt att lata din utrustning torka
ordentligt innan du anvander.

Desinfektion

Produkten kan desinficeras med en 70 %
isopropanollésning. Vi rekommenderar att man
anvander en trasa som doppats i varmt vatten
med milt rengdringsmedel/tval utan blekmedel
for att torka bort skrép och smuts. Lat torka fore
desinficering.

Serviceintervall

En utforlig kontroll av produkten maste goras
en gang om aret (en gang i halvaret vid mer
frekvent anvandning) och varje gang som
produkten tas i bruk efter uppehall. Kontrollen
bor utféras av en tekniskt kunnig person som
har utbildats i hur produkten anvands.Kontakta
din hjalpmedelscentral for instruktioner om
reparationer t ex arbete med punktering.
Livslangden  fér  produkten vid  normal
anvandning ar fem ar om allt underhall och all
service registreras och utfors enligt tillverkarens
anvisningar.

support.R82.org
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Paantuki kasvo-aukolla

Kasvoaukolla varustetun paantuen asentaminen:
A. Kaksi pidiketankoa kulkevat saadettavan
vartalotuen lapi kahden muovitulpan
poistamisen jalkeen.
B. Rajoittimet voidaan ruuvata paikoilleen,
kun sadadettavaan vartalotukeen on leikattu
aukot.
Saattaa olla hyodyllistd asentaa kasvoaukolla
varustettu paantuki ennen lapsen sijoittamista
vaakasuorassa olevalle alustalle. Irrota paantuki,
kun alusta nostetaan pystyasentoon.

Vartalotuki ja jatke

Korkeussaadettava vartalotuki ja jatke voidaan
asentaa Gazelle PS:aan (A).

Kirista takana olevat ruuvit (B).

RrR8=2<

Kayttdvalmiiksi

Gazelle PS toimitetaan kokoontaitettuna tilan

saastamiseksi kuljetuksen aikana. Noudata alla

olevaa ohjetta Gazelle PS:n taittamiseksi auki:

1. Varmista, etta kaikki nelja py6raa ovat
lukitut.

2. Paina jalalla alustarunkoa, jolloin Gazelle
PS nousee pystyasentoon. Varmista, etta
Gazelle PS istuu tarkasti alustarungolla
olevaan kannattimeen.

3. Kirista ruuvi (A) mukana toimitteulla 6
mm:n kuusiokoloavaimella Gazelle PS:n
ollessa pystyasennossa. Kuusiokoloavain on
sijoitettu Gazelle PS:n mukaan (B) ja on aina
saatavilla saatéjen tekemiseksi.

support.R82.org
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Itsenainen abduktio
Abduktiota s&adetdan 0° - 30° kiertamalla
molemmilla puolin olevaa kahvaa (A).

Sisdanvedettdva kahva  kallistuksensaatoa
varten (B).

A - 05 Puristumisvaara

support.R82.org

Kallistussaato

Kulma-asteikko (A)

Saada Gazelle PS:n kallistusta pystysuorasta
15°:een vaakasuoran alapuolelle painamalla
jalkapoljinta (B).

Jalkapoljin voidaan turvallisuuden vuoksi lukita
haluttuun kallistusasemaan. Kierra kaasujousen
alapaassa olevaa painiketta ja Gazelle PS
lukittuu (C).

A - 05 Puristumisvaara
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Saaren kulmasaato

Asenna saaren kulmasaatoon kaytettava tanko
abduktiotankoon seuraavasti:

1. Avaa kahvaa (A) tuen poistamiseksi.

2. Avaa kuusiokoloruuvia (B) polvitukien
irrottamiseksi.

3. Asenna polvituki saaren kulmasaatimen
tankoon ja kirista kahva (A).

4. Asenna jalkatuki saaren kulmasaatimen
tankoon.

Saada saaren kulmasaatimen  korkeutta
kiertamalla kahvaa (B) ja saada kulmaa
kiertamalla kahvaa (C). Jalkatuen saatamisen
osalta katso sivu 16.

Polvituki
Gazelle PS:n  perustoimitukseen  kuuluvat
polvituet eteenpainseisovien lasten

kaytettavaksi. K&anna polvituet ympari niiden

kayttamiseksi selinseisovia lapsia varten:

1. Avaa vipua (A) jalkatukien irrottamiseksi.

2. Avaa vipua (B) koko polvitukirakennelman
irrottamiseksi.

3. Asenna koko polvitukirakennelma
vastakkaiselle puolelle ja kirista vivulla.

4. Kaanna polvituen kannatinta 180°
avaamalla ruuveja (C) ja (D).

5. Avaa ruuvia (E) ja kdanna polvituki ympari
selinseisovia lapsia varten.

Saada polvitukea mukana toimitetulla 6

mm:n kuusiokoloavaimella. Avaa ruuveja (C)

ja (D), ja polvitukien syvyyttd voidaan saataa.

Avaamalla ruuvia (E) polvituet saatyvat

leveyssuunnassa ja kallistukseltaan. Saada koko

polvitukirakennelman korkeutta vivulla (B).

HBELQ support.R82.org
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Jalkatuki

Selinseisomista varten:

Kun  polvituki kadannetaan, on jalkatuki
asennettava samalle puolelle, josta ne purettiin.
1. Asenna jalkatuet ja kirista vipu. (A).

2. Avaa ruuvia (B) ja sdada jalkatuen korkeus.
3. Avaa ruuveja (C) ja kdanna jalkatukea 180°.
4. Kirista ruuvit vaadittuun asentoon.
Jalkatuen kannatin asennetaan niveleen. Taman
avulla jalkalevya voidaan saataa eri kulmiin
avaamalla ruuveja (C).

Levyd voidaan saataa  syvyyssuunnassa
avaamalla vipua (D) tai avaamalla ruuvia (B).

RrR8=2<
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Hihna
Asenna hihna vartalotuen paélle tai pohjalevyyn
riippuen siita, missa tukea tarvitaan.

Hihna asennetaan taakse (A) ja kiinnitetaan
edesta tarranauhalla ja pikalukitussoljella (B).

Selkatuki

Selkatukea voidaan saataa korkeus- (A) ja
syvyyssuunnassa (B).

Ennen lapsen asettamista:

1. Irrota selkatuki (C).

2. Taita selkdtuen kannatin alas avausketjusta
(D) vetamalla.

Kirista vivuilla.

Lapsi ei saa istua selkatuen kannattimella.
Lapsen ja kannattimen vélissa on aina oltava
muutamia senttimetreja.

HUOM! Noudata varovaisuutta selkatukea
uudelleen asentaessasi.

A - 05 Puristumisvaara
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Poyta kaukalolla tai ilman

Avaa suuret kahvat (A) ja (B) kokonaan ja
sijoita pdydan kannatin kahteen selkdnojassa
olevaan putkeen. Kirista suuret kahvat (A) ja (B)
uudelleen.

Avaa suurta kahvaa (A) ja pdytdrakennelmaa
voidaan kaantaa ympari 180 astetta joko pain-
tai selinseisomisasentoa varten.

Aseta poyta asennusputkiin. Kun haluttu kohta
on saavutettu, kiristé suuret kahvat (C).

Avaa kahvoja  (B)  pdydan korkeuden
saatamiseksi. Avaa kahvaa (A) poydan
kallistuksen saatamiseksi.

Kaukalolla varustettu poyta toimitetaan lisaksi
tulevalla kansilevylla, joten sita voi-daan kayttaa
normaalina pdytana.

Sivutuki

Asenna sivutuet vartalotukeen sopivan tuen
saamiseksi  ylavartalolle, tai  pohjalevyyn
kehon ja lonkkien tukemiseksi. Sivutuet ovat
saadettavissa korkeus- ja leveyssuunnassa (A).

support.R82.org RBE‘Q
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Kaasujousen saataminen

Gazelle PS on varustettu kaasujousella
kallistuksensaatéa varten. Jonkin ajan kuluttua
se saattaa vaatia sdatamista. Saatéminen on
tarpeen, kun:

Kaasujousi avautuu itsestaan

Kaasujousi ei avaudu lainkaan

Mikali kaasujousi avautuu itsestdan, avaa
mutteria (B) 17 mm:n kiintoavaimella. Kierra
tankoa (A) myotapaivaan sen kiristamiseks .
Kiristé mutteri (B) uudelleen.

Ellei kaasujousi avaudu lainkaan, avaa mutteria
(B) 17 mm:n kiintoavaimella. Kierra tankoa (A) i
vastapaivaan sen avaamiseksi. Kiristda mutteri
(B) uudelleen.

RrR8=2<
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Onnittelut uuden R82 tuotteen hankinnasta
-maailmanlaajuiselta lasten ja nuorten teknisten
apuvalineiden toimittajalta. Taman kayttdohjeen
tarkoituksena on auttaa kayttadjaa apuvalineen
oikeassa kaytdssa. Lukekaa tama User Guide
ennen kayttéa ja pitdkaa se tallessa tulevaa
kayttoa varten.

Kayttotarkoituksella

Tuote on tarkoitettu ensisijassa painseisontaan,
mutta sitd voi kayttdd myds selinseisontaan.
Tuote kallistuu portaattomasti pystyasennosta
15° ohi vaaka-asennon. Tuotetta on saatavana
kolmea eri kokoa, ja se on tarkoitettu ainoastaan
sisakayttoon.

Taman laitteen  kayttajaryhma ovat CP-
vammaiset lapset, ikaryhmat 1 - 14 vuotta ja
vamman GMFCS-luokitus Il - IV. CP-vammasta
aiheutuu motorisen haitan lisdksi spastisuutta
tai kévely- tai seisomataitojen heikentyminen tai
hairié. Muita vaikutuksia, joilla ei ole vaikutusta
taman laitteen kayttoon, ovat aistien, nakokyvyn
ja kuulon héirict. Laitetta voivat kayttaa
myds lapset, joilla on lihassurkastumatauti,
selkarankahalkio, selkaydinvammoja ja
neurologisia hairigita.

Mukana toimitettavat tyokalut;

¢ 6 mm:n kuusiokoloavain

c € CE-todistus

Tama tuote tayttaa 93/42/EEC
laakintalaitedirektiivin vaatimukset. CE-
merkintd on poistettava jos tuotteeseen
tehdaan rakenteellisia muutoksia, tai kaytetéan
yhdistellen toisen valmistajan tuotteita tai
yksilOllisesti valm-istettuja tuotteita, tai kun
kaytetdan muita kuin alkuperdisia R82-varaosia.
Lisaksi tdma tuote tayttaa seuraavat normit:

O,
%8 Kierratys

Tuotteen saavutettua lopullisen  kayttoian,
materiaaliosat tulee erotella erikseen
kierratysta tai havitysta varten. Tarvittaessa ota
yhteyttd paikalliseen myyjaan varmistaaksesi
oikean materiaalin. Ota yhteyttd [&himpaan
ymparistopisteeseen, varmistaaksesi materiaalin
oikean jatemaaraysten mukaisen kierratyksen.

Lisavarusteet ja varaosat

R82 tuotteet voidaan toimittaa erilaisilla
lisdvarusteilla, vastaten kayttajan yksilolliseen
tarpeeseen. Varaosat ovat saatavilla tilauksesta.
Erikoisvarusteet I0ytyvat nettisivustoltamme tai
lisdtietoja saa paikalliselta edustajalta.

R82-takuu

R82 tarjoaa 2 vuoden takuun tyon laadun ja
materiaalivirheiden osalta ja 5 vuoden takuun
hitsausliitosvikojen aiheuttamien metallirungon
murtumien osalta. Takuu vaarantuu, mikali
asiakkaan vastuuta huoltamisesta ja/tai
paivittdisestd kunnossapidosta ei kanneta
toimittajan maaraamien ja/tai User Guide
esitettyjen ohjeiden ja maaraaikojen mukaisesti.
Lisatietojen osalta viittaamme R82:n
kotisivuihin/latauksiin.

Takuu on voimassa vain tuotteen ostomaassa,
Jjota varten se on valmistettu ja tuote voidaan
tunnistaa sarjanumeron avulla. Takuu ei
kata vahinkovaurioita, eikd vaarinkayton tai
huolimattomuuden aiheuttamia vaurioita. Takuu
ei kata kuluvia osia esim. renkaita tai verhoilua,
jotka ovat alttiina normaalille kulumiselle ja jotka
on ajoittain vaihdettava uusiin.

Takuu raukeaa, jos kaytetddan muita kuin
alkuperaisia varaosia tai tarvikkeita, jos tuotetta
ei ole pidetty kunnossa tai korjattu oikein tai
jos tuotteeseen on tehty muita kuin valmistajan
hyvdksyma tai  kayttbohjeessa  kuvattuja
muutoksia (User Guide). R82 varaa oikeuden
tarkastaa takuuvaatimuksen kohteena oleva
tuote ja asiaankuuluva dokumentaatio ennen
takuuvaatimukseen suostumista ja tehda paatos
siitd, vaihdetaanko viallinen tuote uuteen vai
korjataanko se. Takuuvaatimuksen kohteena
olevan tuotteen palauttaminen ostopaikan
osoitteeseen on asiakkaan vastuulla.

Ennakkomyyntitietoja
e Support.r82.org

support.R82.org
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Turvallisuus

Vardare

¢ Lukekaa kaikki ohjeet ennen kayttoa ja
pitédkaa ne tallessa tulevaa kayttoéa varten.
Tuotteen vaaranlainen kaytté voi aiheuttaa
kayttajalle vakavan vamman

e Kayta aina tarkoitukseen sopivaa
nostotekniikkaa ja apuvalinetta

¢ Lamna aldrig brukaren i produkten utan
uppsikt. Se till att en vuxen har standig
uppsikt

¢ Korjauksissa/vaihdoissa saa kayttaa
ainoastaan R82 alkuperaisia varaosia, ja
saataminen ja valien asetukset saadaan
tehdd ainoastaan toimittajan ohjeistuksen
mukaisesti

e Mikali R82 tuotteessa on ongelma tai mika
tahansa osa on rikkoontunut, lopettakaa
tuotteen kaytto heti ja ottakaa valittomasti
yhteytta paikalliseen edustajaan

* Varmista, etteivéat liilkkuvat osat
saadettaessa purista mitaan kehon osia tai
estéa niiden liikuttamista

¢ Tuotteen kuljettaminen kayttajan ollessa
kyydissa ei ole sallittua.

Ymparisto

¢ Tarkasta tuotteen pinnan lampdétila ennen
kayttajan asettamista siihen. Tama koskee
erityisesti kdyttajia, joiden ihossa ei ole
tuntoa, koska he eivat tunne kuumuutta. Jos
pinnan lampétila on yli 41 °C, anna tuotteen
jaahtya ennen kayttoa.

e Turvallisuuden ja mukavuuden vuoksi siirra
tuote pois auringosta ja viilenna tuote ennen
kayttoa

e Kayta tuotetta esteettomalla alustalla.
Tiedosta etta liukkaat tiet heikentavat
ohjattavuutta

Kayttaja

* Jos kayttaja on lahella maksimiarvoja ja/
tai hanelld on runsaasti hallitsemattomia
liikkeitd esim.huojumista, tulee harkita
suurempaa kokoa R82 tuotteesta

Tuotteen merkkeja, symboleja ja ohjeita ei saa peittda tai siirtéda, ja ne tulee olla selkeasti esilla ja
luettavissa koko tuotteen kayttdian ajan. Vaihda tai korjaa valittdmasti epaselvat tai vahingoittuneet
merkit, symbolit ja ohjeet. Ota yhteytta paikalliseen edustajaan.

Tuote

¢ Tarkista ennen kayttoa, etta kaikki
kiinnitykset ja sdadot seka osat ovat oikein
ja paikoillaan. Pida kaikki tyokalut lasten
ulottumattomissa

¢ Laita jarrut paalle ennen kuin sijoitat lapsen
apuvalineeseen

¢ Varmista tuotteen vakaus ennen kuin sijoitat
lapsen apuvalineeseen

¢ Varmista ennen kayttoa, etta pyorat ovat
taysin toimivat ja kiinnitetty hyvin

* Tarkasta tuote ja kaikki osat, vaihda
kuluneet osat ennen kayttoa

o Ald naarmuta mantaa; on tarkeata kayttaa
liinaa tai vastaavaa, mikali kaasujousen
saatamiseen kaytetdan tyokaluja

« Al4 exspose Kaasujousta paineelle tai
korkeille lampétiloille. Ald riko.

* Jalkalevy on tarkoitettu ainoastaan tueksi!
Jalkatuessa ei ole painoa kannattelevaa
toimintoa.

e Taman tuotteen syttymattdmyys on testattu
syttymattomalla tasolla EN-1021-1- ja EN
1021-2 maéaraysten mukaisesti

¢ T&ama tuote voi menettda
tulenkestavyysominaisuutensa, jos
sita kaytetaan yhdessa muiden kuin
alkuperaisten R82-pehmusteiden kanssa

¢ Tama tuote ei ole tarkoitettu
moottoriajoneuvoksi. Kayttaja sijoitetaan
autonistuimeen ja tuote pakataan auton
tavaratilaan

¢ Tuotetta ei saa kayttaa silloin kun sita
lastataan autoon tai autosta pois.

Kayttoymparisto:

e Kayttolampétila: 5 °C + 40 °C

¢ Varastointilampétila: -10 °C + 50 °C
¢ Suhteellinen kosteus: 5% - 90%

¢ llmanpaine: 800-1060 hPa

RrR8=2<
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Huoltotietoja

1.paivana

¢ Lue kayttdohjeet huolellisesti ennen kayttéa
ja sailyta ohjeet tulevaa kayttéa varen

Paivittain

¢ Puhdistus kuivalla puhtaalla liinalla

¢ Visuaalinen tarkastus. Korjaa/vaihda
vaurioituneet tai kuluneet osat

* Huolehdi, etta kaikki kiinnikkeet ovat
paikoillaan ja kunnolla kiinni

* Tarkista kaikki saadot ja soljet, ettei ole
kulumisen merkkeja

¢ Tiedosta maksimimerkinnat ennen
hienosaatoa

Viikoittain

* Tarkista, etta kaikki pyorat liikkuvat vapaasti
ja kaikki pyoran lukitukset/jarrut toimivat
helposti

¢ Pyyhi tuotteesta kaikki jaamat ja liat
lampimassa vedessa ja kloorittomassa
miedossa pesuaineessa/saippuassa
kostutetulla liinalla ja kuivaa ennen kayttoa

* Desinfioi tuote. Katso lisatietoja tdman
kayttdohjeen desinfiointia kasittelevasta
luvusta.

Kuukausittain

* Kaikki ruuvit ja pultit tulee tarkistaa ja
kiristéa, jotta valtetdan tarpeettomat
vahingot

« Oljya liikkuvat osat. Suosittelemme
kayttdmaan ammattikayttoon tarkoitettua
voiteludljya

Vuosittain

¢ Tarkasta rungon kunto halkeamien tai
kuluneiden osien osalta ja huolehdi
vuosihuollosta. Ala koskaan kayta viallista
tuotetta

Taman laakintalaitteen kunnossapitovastuu on laitteen omistajalla. Laitteen ohjeistuksen mukaisen
kunnossapidon laiminlydnti voi aiheuttaa takuun mitatéinnin. Liséksi kunnossapidon laiminlyénti voi
vaarantaa laitteen tai kdyttajan ja/tai huoltajan turvallisuutta.

Tuotteen konepesu

Tama tuote voidaan pestda 60° 10 minuuttia
kayttden mietoa pesuainetta tai desinfioida
ilman klooria pesulaitteessa, joka on suunniteltu
laakinnallisten laitteiden pesemiseen. Anna
tuotteen kuivua ennen uudelleenkayttoa.

Desinfektion

Tuote voidaan desinfioida 70-prosenttisella IPA-
desinfiointinesteellda. Suositeltavaa on pyyhkia
tuotteesta kaikki jaamat ja liat lampimassa
vedessa ja kloorittomassa miedossa
pesuaineessa/saippuassa kostutetulla liinalla ja
antaa tuotteen kuivua ennen desinfiointia.

Huoltovali

Tuotteen yksityiskohtainen tarkastus on tehtava
joka 12 kuukausi (kovassa kaytdssa oleva tuote-
joka 6 kuukausi) ja joka kerta kun tuote on otettu
uudelleenkayttéon. Tarkastuksen tulee tehda
valtuutettu huoltohenkild. Ota yhteys paikalliseen
jalleenmyyjaan saadaksesi korjausohjeita.
Taman tuotteen kestoikd on 5 vuotta
normaalikaytdssa, jos kaikki kunnossapito- ja
huoltotoimet on tehty toimittajan ohjeiden ja
ohjeistuksen mukaisesti.

support.R82.org
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R82 A/S

Parallelvej 3

8751 Gedved

Denmark

Tel +45 79 68 58 88

Fax +45 75 66 51 92
R82@R82.com

R82.org
facebook.com/R82global/
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